Instructiuni de punere in functiune pentru testere de instalatii
electrice

1. Introducere

Stimati Clienti! Din grija pentru mediu, v& remitem aceste instructiuni de utilizare prescurtate. Inainte
de a incepe lucrul cu aparatul, va rugam si le cititi cu atentie.

Desenele incluse in instructiunile prescurtate sunt imagini demonstrative si pot diferi de aspectul real al
obiectului. Acest lucru nu afecteazi insa caracteristicile de baza.

2. Destinatie
Echipamentul este destinat testérii instalatiilor electrice.

3. Pregatirea de lucru si utilizarea

T - buton de test

L - afigaj

S - sonde de masurare

Z - buton modificare domeniu

* Conectati cablurile de mésurare si/sau de alimentare la bornele corespunzatoare ale aparatului de masura,
daci este necesari utilizarea lor.

* Reglati butonul de selectare a functiei/domeniului in pozitia dorita, daca exista aceasta posibilitate. Daca
valoarea semnalului m&surat nu este cunoscuta, alegeti cel mai mare domeniu de mésura.

¢ Aplicati sondele de masurare in punctul de mésurare, fixati clestele de masurare, apasati butonul cores-
punzator sau aplicati echipamentul pentru efectuarea masuratorii.

* Observati valoarea semnalului de intrare.

* Depéasgirea domeniului este indicatid prin afigarea pe ecran a simbolului corespunzator. Dupa aparitia
acestui simbol, eliminati cauza depasirii domeniului. Alegeti un domeniu mai mare, iar daci lucrati in
cel mai mare domeniu, intrerupeti imediat misuritoarea. In timpul m#surarii rezistentei, depisirea
domeniului inseamna o intrerupere in circuit sau o rezistenta prea mare.



* Pentru inlocuirea bateriilor deschideti capacul bateriilor prin desurubarea suruburilor de fixare sau
slabirea clichetului, inlocuiti bateria si inchideti capacul.

4. Masuri de precautie

* Nu depésiti niciodata valorile de intrare admise pentru functii.

* Nu aplicati o tensiune mai mare decit tensiunea nominald, marcata pe echipament, intre borne sau intre
borna gi impamantare.

* Folositi bornele, functiile si domeniile corespunzatoare pentru masuritoarea respectiva.

* Nu este permisd méasurarea unor curenti mai mari decit curentul maxim al sigurantei.

e Inainte de schimbarea functiei de masura a echipamentului, deconectati cablurile de m#surare de la
circuitul masurat.

« Inainte de misurarea rezistentei, continuititii, diodelor sau capacititii, decuplati alimentarea si descar-
cati toti condensatorii de inalti tensiune.

* Nu folositi echipamentul daca este deteriorat. Inainte de a incepe utilizarea echipamentului, verificati
carcasa acestuia. Verificati daci aceasta nu prezinta crapaturi sau bucati rupte. Verificati cu atentie
izolatia din jurul bornelor.

« Inainte de a incepe utilizarea echipamentului, asigurati-vi ci capacul bateriilor este inchis si inclichetat.

* Nu folositi echipamentul dacé acesta functioneazi incorect. Elementele de protectie pot fi deteriorate.
Dacé nu sunteti sigur ci echipamentul este in buni stare de functionare, predati-1 1a service.

* Atunci cand realizati conexiuni electrice, conectati mai intdi cablul de masurare negru inainte de conec-
tarea celui rosu; la decuplare, mai intai decuplati cablul de masurare rosu, iar apoi pe cel negru.

* Luati masuri speciale de precautie in timpul lucrului cu tensiuni mai mari de 30 V AC rms, 42 V AC de
varf gi 60 V DC. Aceste tensiune pot cauza electrocutare.

« Tnainte de a incepe masurétorile, verificati daci cablurile si sondele de mésurare nu au izolatia deteriorata
sau elementele metalice dezizolate.

¢ Cablurile de mésurare deteriorate trebuie inlocuite cu altele noi.

« In timpul masur&torilor, tineti intotdeauna degetele pe sonde in spatele mangonului de protectie.

« Inainte de deschiderea capacului bateriei, scoateti cablurile de m#surare din aparat, daci este posibil.

« Inlocuiti bateria cu alta nouil sau incircati acumulatorul daci pe afisaj a apérut indicatorul de baterie
slaba.

« In timpul operatiunilor de service, folositi doar piesele de schimb stabilite de producitor pentru echipa-
ment.

* Nu folositi echipamentul intr-un mediu supus riscului de explozie, dacad echipamentul nu este adaptat
acestui tip de mediu.

* Evitati udarea echipamentului - exista riscul de deteriorare.



